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O presente estudo buscou avaliar a flexibilidade de dois tipos de limas: tipo K e Flexofilefi de diferentes nœmeros, sub-
metidas ou nªo a um tratamento tØrmico recristalizador. Para tanto, utilizaram-se 144 limas que foram submetidas ao
ensaio de flexªo em um troptômetro e uma cØlula de carga. Os resultados evidenciaram que o tratamento tØrmico re-
cristalizador foi capaz de provocar a reduçªo na resistŒncia à flexªo das limas tipo K de 56,78 a 82,06%. Nas limas Fle-
xofilefi, a diminuiçªo da resistŒncia à flexªo foi da ordem de 1,94 a 50,60%, quando comparadas com as Flexofilefi nªo-
tratadas. Concluiu-se que o tratamento tØrmico recristalizador, como o proposto, reduz a resistŒncia à flexªo das li-
mas tipo K de forma significativa, e das limas tipo Flexofilefi de maneira pouco sensível.
UNITERMOS: Instrumentos odontológicos; Preparo de canal radicular.
INTRODU˙ˆO
O sucesso endodôntico deriva da obturaçªo de-
finitiva e hermØtica do canal cirœrgico, possibilita-
do pelo adequado preparo do canal radicular onde
se procura obter o mÆximo de limpeza e uma me-
lhor modelagem. Entretanto, em certas ocasiıes, o
canal radicular apresenta-se visivelmente encur-
vado, detalhe anatômico que dificulta a adaptaçªo
dos instrumentos às paredes dentinÆrias e suas
açıes associadas à manutençªo da forma original
do canal radicular.
A transposiçªo desse obstÆculo estÆ subordina-
da ao conhecimento, ao domínio tØcnico, ao ades-
tramento profissional, à experiŒncia clínica e às
propriedades físico-mecânicas dos instrumentos.
A preocupaçªo em solucionar esse problema
pode ser notada pela diversidade de tØcnicas e pe-
los estudos de diversos autores1,14,15,20.
A obtençªo de uma peça metÆlica como a lima Ø
produto final de um processo de conformaçªo
plÆstica em que se aplicam tensıes por trabalhos a
frio (abaixo da temperatura de recristalizaçªo do
metal). Como conseqüŒncia desse trabalho a frio,
ocorre o fenômeno de encruamento do metal que
acarreta modificaçıes em algumas propriedades
físicas (diminuiçªo da densidade e condutibilidade
elØtrica) e mecânicas (maior limite de escoamento,
resistŒncia e maior dureza), acorde BRESCIANI et
al.5 (1991).
Na busca de alternativas para as dificuldades
clínicas criadas pela manufatura dos instrumen-
tos, alguns caminhos foram propostos como o das
alteraçıes das ligas metÆlicas8,9,10,19, da geometria
da seçªo transversal2,11,16,18, bem como os dos trata-
mentos tØrmicos12,17.
Por meio do tratamento tØrmico recristalizador,
Ø possível restabelecer as propriedades físico-me-
cânicas provocadas pelo encruamento. O trata-
mento tØrmico reorganiza a estrutura cristalina do
metal aliviando o nível de energia interna de acor-
do com os trabalhos de MANGONON; THOMAS13
(1970); CHIAVERINI7 (1986); ELIAS et al.12 (1993);
SANTOS17 (1994).
Assim, foi proposta deste trabalho avaliar a fle-
xªo de instrumentos tipo K e Flexofilefi de nœmeros
15, 25 e 30 submetidos a um tratamento tØrmico
recristalizador comparada com a de outros, nªo-
tratados.
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MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizadas 144 limas endodônticas: 72 li-
mas tipo K, marca Maillefer e 72 limas tipo Flexofi-
lefi, marca Maillefer.
Inicialmente, as 72 limas de cada tipo foram
submetidas a exame visual em um perfilômetro.
Posicionadas sob a luz do projetor, as linhas-guia
do aparelho percorriam as limas indicando no
mostrador digital a ausŒncia de deformaçıes plÆs-
ticas permanentes; qualificadas nesse controle, as
limas eram levadas para o ensaio de flexªo.
Para realizar-se o ensaio de flexªo, adaptou-se o
troptômetro17, aumentando-se a Ærea de sua base
de sustentaçªo e adicionando-se uma guia metÆ-
lica, de modo a permitir o posicionamento hori-
zontal do mandril de Jacobs do troptômetro e da
cØlula de carga em plano paralelo à base do equi-
pamento.
A fixaçªo das limas era obtida após a remoçªo
de seus cabos com o auxílio de um alicate de corte.
Em seguida, as limas recebiam uma marca com
tinta permanente a 23 mm de D0, fixadas horizon-
talmente no nível da marca ao mandril de Jacobs
em posiçªo paralela à escala de ângulos do troptô-
metro.
A cØlula de carga foi nivelada sobre a base de
sustentaçªo e, sob o mandril do troptômetro, a
lima entrava em contato com o sensor da cØlula de
carga de modo a indicar 0 g no mostrador digital. A
escala do troptômetro era configurada para 0”.
Ao acionar-se a manivela das engrenagens, o
mandril de Jacobs movimentava-se no sentido ho-
rÆrio, atØ os ângulos de 30”, 45” e 60” sucessiva-
mente, indicados pela escala do troptômetro. A
cada uma dessas angulaçıes, anotava-se o maior
valor da carga, em gramas, indicada no mostrador
digital da cØlula de carga.
A seguir, as amostras de instrumentos restan-
tes foram submetidas ao tratamento tØrmico re-
cristalizador em um forno de recozimento à pro-
porçªo de doze unidades de cada nœmero e tipo17.
As limas foram confinadas em 6 tubos de quart-
zo com 8 mm de diâmetro interno, 1,5 mm de es-
pessura de parede e 200 mm de comprimento e
hermeticamente fechadas com o auxílio de um ma-
çarico de acetileno-oxigŒnio. Os tubos selados fo-
ram introduzidos em um forno de recozimento à
temperatura de 600”C por um período de 1 hora.
Em seguida, foram removidos do forno e deixados
à temperatura ambiente atØ o completo resfria-
mento. Posteriormente, os tubos foram rompidos e
as limas submetidas a dois ensaios.
O primeiro consistia na observaçªo visual de
cada lima no perfilômetro, acerca da integridade e
ausŒncia de deformaçıes plÆsticas permanentes.
Os instrumentos aprovados nessa observaçªo
eram submetidos ao ensaio de flexªo, de acordo
com a metodologia jÆ descrita.
Após a tabulaçªo dos dados, estes foram sub-
metidos à anÆlise estatística pertinente com um
grau de exigŒncia de 5% (α = 0,05).
RESULTADOS
Os valores mØdios das cargas, em gramas, do
ensaio de flexªo para os ângulos de 30”, 45” e 60”
das limas tipo K e Flexofilefi de nœmeros 15, 25 e 30
tratadas e nªo-tratadas e o percentual de reduçªo
da carga após o tratamento tØrmico recristalizador
encontram-se na Tabela 1.
A Tabela 2 apresenta as confrontaçıes das dife-
renças entre as mØdias das cargas das limas nœ-
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TABELA 1 - Valores mØdios das cargas, em gramas, ao
ensaio de flexªo das limas tipo K e Flexofilefi de nœmeros
15, 25 e 30 tratadas e nªo-tratadas, nas angulaçıes ex-
perimentais e o percentual de reduçªo das cargas.
Lima 
nœmero
Lima 
tipo
´ngulo
Nªo-
tratada 
carga (g)
Tratada 
carga (g)
Reduçªo
da carga
(%)
15
K
30” 110,91 46,66 57,92
45” 247,00 58,00 76,51
60” 367,91 66,00 82,06
Flexo-
filefi
30” 72,75 55,58 23,60
45” 166,66 92,25 44,64
60” 248,16 122,58 50,60
25
K
30” 247,25 98,25 60,26
45” 488,66 111,66 77,14
60” 645,41 130,75 79,74
Flexo-
filefi
30” 133,00 103,91 21,87
45” 296,91 162,83 45,15
60” 413,25 281,75 31,82
30
K
30” 304,83 131,66 56,80
45” 600,41 253,25 57,82
60” 838,08 362,16 56,78
Flexo-
filefi
30” 197,16 193,33 1,94
45” 438,41 307,91 29,76
60” 606,16 378,33 37,58
mero 15 levadas à flexªo de 30”, 45” e 60”, compa-
radas duas a duas.
A Tabela 3 apresenta as confrontaçıes das dife-
renças entre as mØdias das cargas das limas nœ-
mero 25 levadas à flexªo de 30”, 45” e 60”, compa-
radas duas a duas.
A Tabela 4 apresenta as confrontaçıes das dife-
renças entre as mØdias das cargas das limas nœ-
mero 30 levadas à flexªo de 30”, 45” e 60”, compa-
radas duas a duas.
DISCUSSˆO
Ao submeter-se limas tipo K e Flexofilefi ao tra-
tamento tØrmico recristalizador como proposto,
nota-se que as limas tipo K foram bastante sus-
ceptíveis ao tratamento tØrmico, pois quando tra-
tadas necessitaram de menor carga para serem fle-
tidas para todos os nœmeros e ângulos e as
diferenças entre os valores encontrados para as li-
mas tipo K tratadas e as nªo-tratadas, para todas
as situaçıes, foram estatisticamente significativas
ao nível de a = 5%.
As limas Flexofilefi nªo apresentaram alteraçıes
significativas sob o ponto de vista estatístico,
quando se compararam os valores necessÆrios
para a flexªo dos instrumentos tratados com os
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TABELA 2 - Confrontaçªo das diferenças entre as mØ-
dias das cargas ao ensaio de flexªo para os ângulos de
30”, 45” e 60” das limas tipo K e Flexofilefi de nœmero 15,
submetidas ou nªo ao tratamento tØrmico e a compara-
çªo com o valor crítico calculado de Tukey a 5%.
Deflexªo KT F FT
30”
K 64,25 s 38,17 ns 55,33 s
KT - 26,08 ns 8,92 ns
F - 17,17 ns
45”
KT F FT
K 189,00 s 80,33 ns 154,75 s
KT - 108,67 s 34,24 ns
F - 74,42 ns
60”
KT F FT
K 301,92 s 119,75 ns 245,33 s
KT - 182,17 s 56,58 ns
F - 125,58 ns
Valor crítico de Tukey a 5% para 30” = 39,02, para
45” = 85,51 e para 60” = 125,62 (K = tipo K
nªo-tratada; KT = tipo K tratada;
F = Flexofilefi nªo-tratada; FT = Flexofilefi tratada;
ns = nªo significante; s = significante).
TABELA 3 - Confrontaçªo das diferenças entre as mØ-
dias das cargas ao ensaio de flexªo para os ângulos de
30”, 45” e 60” das limas tipo K e Flexofilefi de nœmero 25,
submetidas ou nªo ao tratamento tØrmico e a compara-
çªo com o valor crítico calculado de Tukey a 5%.
Deflexªo KT F FT
30”
K 149,00 s 114,25 s 143,33 s
KT - 34,75 ns 5,67 ns
F - 29,08 ns
45”
KT F FT
K 377,00 s 191,75 s 325,83 s
KT - 185,25 s 51,17 ns
F - 134,08 s
60”
KT F FT
K 514,66 s 232,16 ns 363,66 s
KT - 282,50 s 151,00 ns
F - 131,50 ns
Valor crítico de Tukey a 5% para 30” = 67,27, para
45” = 89,05 e para 60” = 260,35 (K = tipo K
nªo-tratada; KT = tipo K tratada;
F = Flexofilefi nªo-tratada; FT = Flexofilefi tratada;
ns = nªo significante; s = significante).
TABELA 4 - Confrontaçªo das diferenças entre as mØ-
dias das cargas ao ensaio de flexªo para os ângulos de
30”, 45” e 60” das limas tipo K e Flexofilefi de nœmero 30,
submetidas ou nªo ao tratamento tØrmico e a compara-
çªo com o valor crítico calculado de Tukey a 5%.
Deflexªo KT F FT
30”
K 111,50 s 107,67 s 173,17 s
KT - 3,83 ns 61,67 s
F - 65,50 s
45”
KT F FT
K 347,16 s 162,00 ns 292,50 s
KT - 185,16 ns 54,67 ns
F - 130,50 ns
60”
KT F FT
K 457,92 s 231,92 ns 459,75 s
KT - 244,00 ns 16,17 ns
F - 227,83 ns
Valor crítico de Tukey a 5% para 30” = 55,88, para
45” = 190,03 e para 60” = 260,38 (K = tipo K
nªo-tratada; KT = tipo K tratada;
F = Flexofilefi nªo-tratada; FT = Flexofilefi tratada;
ns = nªo significante; s = significante).
nªo-tratados para todos os nœmeros e ângulos. A
œnica exceçªo foi em relaçªo à lima nœmero 25 tra-
tada, que, ao ser submetida à flexªo de 45”, mos-
trou menor carga que a respectiva lima nªo-trata-
da.
A comparaçªo das limas tipo K e Flexofilefi
nªo-tratadas proporcionou resultados diversos.
Em algumas situaçıes, os resultados foram seme-
lhantes, em outras, houve diferenças estatistica-
mente significativas. Para as limas de nœmero 15,
a flexªo nos ângulos determinados nªo denotou di-
ferenças estatisticamente significantes, enquanto
as limas Flexofilefi nªo-tratadas de nœmero 25
apresentaram menor resistŒncia quando fletidas a
30” e 45” em comparaçªo às limas tipo K nªo-tra-
tadas correspondentes. Essas diferenças foram es-
tatisticamente significativas ao nível de α = 5%.
Para a flexªo a 60”, nªo houve diferença estatisti-
camente significante. Entre as limas tipo K e
Flexofilefi nªo-tratadas de nœmero 30, houveram
diferenças significantes ao nível de a = 5% ao se-
rem flexionadas à 30”. Quanto aos outros ângulos
de flexªo, nªo ocorreram diferenças.
A aplicaçªo da carga na lima provoca uma de-
formaçªo, a princípio chamada de elÆstica, pois a
liga metÆlica por ser resiliente tem a capacidade de
absorver essa energia e devolvŒ-la ao tØrmino de
sua aplicaçªo. Contudo, progredindo-se com a
aplicaçªo da carga, atinge-se o chamado limite de
escoamento, início da fase plÆstica, e a lima defor-
ma-se rapidamente. Isto Ø evidenciado por um
grande alongamento, sem que haja o aumento da
carga. Se o incremento da carga for mantido, as
deformaçıes continuarªo atØ o momento da fratu-
ra. Essa capacidade do material de se deformar
plasticamente e absorver energia antes de se fratu-
rar Ø denominada de tenacidade7.
A diferença de resultados ao ensaio de flexªo
das limas tipo K tratadas e nªo-tratadas para to-
dos os nœmeros e angulaçıes foram significativas
ao nível de a = 5%. As limas tipo K tratadas tiveram
diminuiçªo da rigidez, em decorrŒncia da alteraçªo
do limite de escoamento que era atingido com uma
carga menor, quando comparadas às limas do tipo
K nªo-tratadas.
Os resultados, frente ao ensaio de flexªo adota-
do, das limas Flexofilefi tratadas, mostraram que o
tratamento tØrmico nªo aumentou sua flexibilida-
de. Tal fato poderia ser esperado em funçªo da pre-
sença de elementos metÆlicos que sªo adicionados
à liga das limas Flexofilefi que determinam a eleva-
çªo da temperatura de recristalizaçªo3,5.
As diferenças estatisticamente significantes
(a = 5%) apresentadas pelas limas Flexofilefi trata-
das e nªo-tratadas de nœmero 25 fletidas a 45” sªo
compreendidas ao analisarmos o limite de escoa-
mento da lima tratada (que Ø atingido aplicando-se
uma carga menor) quando comparada à lima
nªo-tratada. AlØm disso, o limite apresenta-se com
um intervalo maior, ou seja, mesmo aplicando-se
uma diminuta carga, produzir-se-Æ uma deforma-
çªo plÆstica bastante maior, comparativamente, à
lima nªo-tratada. Tal fato nªo ocorreu na Flexofilefi
25 ao fleti-la a 30” em razªo da probabilidade de
haver uma relaçªo entre a Ærea da seçªo transver-
sal e o tratamento tØrmico que influenciaria na di-
minuiçªo da profundidade da recristalizaçªo, ou
seja, caso o tratamento tØrmico nªo tenha sido su-
ficiente para diminuir o nível de energia interna
acumulada, e se, alØm disso, o ângulo de 30” nªo
tiver sido suficiente para as limas Flexofilefi trata-
das e nªo-tratadas atingirem a fase de deformaçªo
plÆstica permanente. A flexªo a 60”, tanto das li-
mas Flexofilefi tratadas como das nªo-tratadas, ao
ultrapassarem o limite de escoamento, produzi-
ram deformaçıes com cargas de valores semelhan-
tes, pois o tratamento tØrmico nªo foi adequado
para reduzir totalmente o nível de encruamento
por causa da presença de elementos metÆlicos, em
diferentes concentraçıes3, que interferem no pro-
cesso de recristalizaçªo elevando sua temperatu-
ra5.
As limas Flexofilefi e tipo K nªo-tratadas de nœ-
meros 25 para os ângulos de 30” e 45” e nœmero
30 para o ângulo de 30” apresentaram valores de
flexªo com diferenças estatísticas ao nível de
a = 5%. Tal fato pode ser explicado, pois apesar da
maior dureza do aço proporcionado pelo esforço
mecânico executado durante a obtençªo de um
nœmero maior de espiras na lima Flexofilefi, com-
parativamente à tipo K, a primeira Ø mais flexível
por apresentar Ærea da secçªo transversal triangu-
lar menor que a quadrangular da lima tipo K4. No
entanto, ao atingir-se o ângulo de 60”, o limite de
elasticidade da lima Flexofilefi nœmero 25 justa-
mente por ter seçªo transversal menor, teria sido
transposto e a carga necessÆria para deformar as
limas apresentou-se equivalente às tipo K.
As limas de nœmero 30 Flexofilefi e tipo K
nªo-tratadas apresentaram comportamento seme-
lhante, ao serem fletidas a 30”, em relaçªo às de
nœmero 25 dos mesmos tipos quando fletidas a
30” e 45”. Provavelmente, porque a Ærea da seçªo
transversal menor da lima Flexofilefi em compara-
çªo a tipo K pode nªo ter sido suficiente para evi-
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denciar diferenças nos valores das cargas. A supe-
rioridade da flexibilidade decorrente da menor
Ærea da seçªo transversal da lima Flexofilefi prova-
velmente foi suprimida pelo fato de a lima de nœ-
mero 30 apresentar uma maior massa metÆlica e
durante o processo de conformaçªo plÆstica des-
pendeu-se mais energia mecânica, aumentando o
nível de encruamento.
A semelhança de valores das cargas apresenta-
das pelas limas tipo K e Flexofilefi de nœmero 15
nªo-tratadas para fleti-las atØ os ângulos determi-
nados deve-se à pequena Ærea da seçªo transversal
apresentada por ambos os tipos de limas6. Acres-
centa-se tambØm o fato de a lima tipo K ser obtida
por um processo cujas alteraçıes sªo menores em
algumas das propriedades mecânicas que a Flexo-
filefi4.
CONCLUSÕES
Em vista dos resultados obtidos, parece lícito
concluir que:
1. o tratamento recristalizador diminuiu a resis-
tŒncia à flexªo das limas tipo K de forma signifi-
cativa para as numeraçıes e angulaçıes estu-
dadas;
2. as limas Flexofilefi sofreram reduçªo da resis-
tŒncia à flexªo, porØm nªo estatisticamente sig-
nificante em todas as condiçıes experimentais,
exceto para a lima nœmero 25 tratada;
3. as limas tipo K sªo mais susceptíveis ao trata-
mento tØrmico recristalizador como se observou
neste estudo, quando comparadas com limas
Flexofilefi.
KAMEI, S. K.; SANTOS, M.; BOMBANA, A. C. Comparative analysis of the flexibility of endodontic instruments, sub-
mitted or not to thermal treatment. Pesqui Odontol Bras, v. 14, n. 3, p. 213-218, jul./set. 2000.
The aim of this study was to evaluate the bending resistance of 2 types of files: K and Flexofilefi, from different numbers
submitted or not to a recrystallizing thermal treatment. A hundred and forty-four files were submitted to the bending
test in a torquemeter with a scale. The results made evident that the recrystallizing thermal treatment was able to
cause a decrease on the bending resistance of the K type files between 56.78 and 82.06% (a = 0.05%). The Flexofilefi
files presented a decrease on the bending resistance between 1.94 and 50.60% (a = 0.05%), in comparison with
non-treated Flexofilefi files, except for number 25. In conclusion, the recrystallizing thermal treatment, as proposed,
reduces the bending resistance of K type files in a significant way, and of Flexofilefi files in a less marked way.
UNITERMS: Dental instruments; Root canal preparation.
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EVENTOS INTERNACIONAIS
European Association for
Osseointegration
Data: 14 a 16 de setembro de 2000
Local: Amsterdam, The Netherlands
Informaçıes: EAO 2000 Organizing Secretariat,
BHS Congress Service, Mrs Carol Huntjens Von-
delstraat 11, 1054 GC Amsterdam, The Nether-
lands. Fax: + 31 20 412-0383,
e-mail: eao2000@ bhs.nl
International Symposium on Management
Alternatives for Carious Lesions
Data: 15 a 17 de setembro de 2000
Local: Charleston, South Africa
Informaçıes: Office of Continuing Professional
Development, MUSC College of Health Profes-
sions, PO Box 250822, 19 Hagood Ave, Suite
910, Charleston, SC 29425.
Tel.: (800) 651-2926 ou (843) 792-3777,
fax: (843) 792-1107, e-mail: chinnijw@musc.edu,
site: http://www2.musc.edu/cl/home.htm
American Academy of Periodontology
Data: 17 a 20 de setembro de 2000
Local: Honolulu, Hawaii
Informaçıes: AAP, 737 North Michigan Avenue,
Suite 800, Chicago, Illinois 60611.
Fax: + 312 573-3225, site: www.perio.org
American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons
Data: 20 a 23 de setembro de 2000
Local: San Francisco, California
Informaçıes: AAOMS, 9700 West Bryn Mawr
Avenue, Rosemont, Illinois 60018.
Fax: + 847 678-6286
American Dental Association
Data: 14 a 18 de outubro de 2000
Local: Chicago, Illinois
Informaçıes: ADA, 211 East Chicago Avenue,
Chicago, Illinois 60611. Fax: + 312 440-2707,
site: www.ada.org
Greater New York Dental Meeting
Data: 26 a 29 de novembro de 2000
Local: New York, New York
Informaçıes: GNY Dental Meeting, 1535 Broad-
way, 3rd Floor, New York, New York,
10036-4017. Fax: + 212 398-6922
